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یرجى القراءة قبل ان تبدأ
 XChekPlus اثناء التثبيت، سيكون لديك فرصة لترقية قاعدة البيانات الموجودة لأكس شيك بلس

	�يجب أن تكون قاعدة البيانات الموجودة لأكس شيك بلس xChek* الإصدار 3.3. إذا كانت قاعدة البيانات إصدار سابق، اتصل خدمة الدعم  الفني في • 

9997-548-800-1، والخيار 2، للحصول على تعليمات.

.xChekPlus  قم بعمل نسخة من قاعدة البيانات قبل الترقية إلى لأكس شيك بلس 	•

	�إذا كانت قاعدة البيانات كبيرة، رفعها  يستغرق عدة ساعات. ايدكس توصي بأن تقوم بتصدير بيانات حديثة إلى أصغر قاعدة البيانات وتحويل تلك أول قاعدة  •

بيانات. ثم تحويل البيانات القديمة في وقت لاحق. راجع “لتحويل قواعد البيانات بعد التثبيت،” أدناه، للحصول على تعليمات.
	�لقد تغيرت بعض رموز الفحص. لتحويل هذه المقايسات والبيانات المرتبطة بها، ويجب تحديد يدويا رمز الفحص الجديد خلال تحويل قاعدة البيانات • 

)راجع الخطوة 9(. الرجوع إلى الخرائط دليل الفحص قصيرة الرمز، في نهاية هذا المستند للحصول على قائمة رموز الفحص القديمة والجديدة.

المهم: xChekPlus اكس شيك بلس  لا تدعم جميع الفحوصات المعرفة من قبل المستخدم التي قد تكون لديك في قاعدة البيانات الخاصة بك. الرجاء الاتصال ب 
الخدمات الفنية أو ممثل المبيعات الخاص بك إذا يوجد لك سؤال.

لتثبيت برنامج xChekPlus* من أسطوانة مضغوطة:
أغلق جميع البرامج الأخرى على جهاز الكمبيوتر. 		 .1

أدخل أسطوانة xChekPlus في مُشغِّل الأقراص المضغوطة لديك. 		 .2
		�من على الكمبيوتر المكتبي الذي يعمل بنظام التشغيل Windows*، انقر نقرًا مزدوجًا فوق My Computer )أو جهاز الكمبيوتر، حسب إصدار  .3 

Windows لديك(. 

انقر نقرًا مزدوجًا فوق العنوان لمشغل الأقراص المضغوطة. يتم عرض محتويات الأسطوانة المضغوطة. 		 .4

انقر نقرًا مزدوجًا فوق setup.exe لبدء معالج الإعداد. 		 .5

تابع إلى الخطوة 3 في القسم التالي. 		 .6

لتثبيت برنامج xChekPlus* من الويب: 
اتبع التعليمات على رابط idexx.com/xchekplusdownload لتنزيل الملف xChekInstaller.exe على جهاز الكمبيوتر لديك.  		 .1

أغلق جميع البرامج الأخرى على جهاز الكمبيوتر لديك، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق xChekInstaller.exe بجهاز الكمبيوتر لبدء معالج التثبيت. 		 .2

اتبع الإرشادات في معالج الإعداد لتثبيت البرنامج.  		 .3

.C: \ xChekPlus ،آيدكس توصي بالحفظ الافتراضي فى ،xChekPlus عندما سؤال عن محرك الأقراص والمجلد الخاص لتثبيت اكس شيك بلس �	 أ. 		

	� وعندما يطلب منك اختيار من لديه حق الوصول إلى البرنامج، واختيار “الكل” تسمح لأي شخص الدخول إلى هذا الكمبيوتر من الوصول للبرنامج. اختيار  ب. 		

“لي فقط” سوف تسمح لك فقط أن ترى البرنامج.

		�بعد اكتمال التثبيت، انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز اكس شيك بلس xChekPlus على سطح المكتب، أو اختر ابدأ< البرامج< xChekPlus> xChekPlus من شريط   .4

المهام. في مربع الحوار اكتب كلمة السر ليفتح البرنامج.

إذا كنت تريد تعيين كلمة مرور لمسؤول، أدخل كلمة المرور الآن، أكدها، ثم اختار موافق.  		 .5

إذا قمت بتعيين كلمة مرور لمسؤول، سوف يطلب منك إدخال كلمة السر كلما كنت تؤدي وظيفة إدارية، مثل حذف لغة أو تقرير.

كلمات السر هي شيء حساس يجب أن يكون 4-12 حرفا، ويمكن أن تتكون من الأرقام والحروف. 

ملاحظة: إذا كنت لا تريد عمل كلمة مرور، انقر فوق إلغاء الأمر. يمكنك عمل كلمات المرور في وقت لاحق عن طريق اختيار الخيارات< إدارة أمن النظام. 
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		�في مربع الحوار إدارة اللغات، اختر اللغة التي تريدها، انقر فوق اجعلها الافتراضي، ثم انقر فوق إغلاق.  .6

		�ملاحظة: اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية أثناء التثبيت. بعد التثبيت، يمكنك إضافة لغات إضافية وتغيير الافتراضي. راجع القسم المسمى “إضافة لغة جديدة”. 

		 لترقية قاعدة البيانات افتح مربع الحوار. يمكنك ترقية الآن قاعدة بياناتك الموجودة لاكس شيك بلس xChekPlus، اذا شئت. 

اذا قررت  ترقية قاعدة البيانات الخاصة بك. انظر في هذه العوامل: 		 .7

	�الترقية يمكن تستغرق عدة ساعات إذا كانت قاعدة البيانات كبيرة جدا. إذا رغبت، إغلاق مربع الحوار قاعدة البيانات مربع الترقية، وتختار “تحويل قواعد  أ.  		

البيانات بعد التثبيت.”
	�قاعدة البيانات إلى يجب أن تتم ترقيتها تكون xChek الإصدار 3.3. إذا كانت قاعدة البيانات إصدار سابق، إغلاق مربع الحوار قاعدة البيانات مربع ترقية،  ب.  		

واتصل خدمة الفني في 9997-548-800-1، والخيار 2. 

إذا كانت قاعدة البيانات الإصدار 3.3 واخترت للترقية الآن، استمرار في -الخطوات المتبقية. ج. 	 		

		�إذا كنت تريد نقل قوالب الإصدار 3.3 الى اكس بلس xChekPlus، تأكد من أن اتجاه القالب )أفقي أو عمودي( هو نفسه في كل من قواعد البيانات:  .8

افتح xChek 3.3، حدد قاعدة البيانات< فحوصات، ثم حدد الفحص الذي تريده. أ. 	 		

في نافذة الفحص، انقر فوق الزر أساسي. اكتب اتجاه فحص.  ب. 	 		

	�في xChekPlus، إغلاق مربع الحوار قاعدة البيانات مربع ترقية، ثم حدد قاعدة البيانات< فحوصات، وحدد الفحص الذى تريدة، ثم لاحظ اتجاه.  ج.  		

	�إذا كان اتجاه في فحص xChekPlus يختلف عن اتجاه فحص في xChek 3.3، تغيير اتجاه فحص xChekPlus لتتناسب وإغلاق مربع الحوار فحص. د.  		

 xChek 3.3 لتتناسب مع xChekPlus غير اتجاه الفحص ،xChek 3.3 يختلف عن اتجاه فحص في xChekPlus إذا كان اتجاه في فحص�	 ه.  		  

وإغلاق مربع حوار الفحص.
	�حدد قاعدة البيانات< تحويل قاعدة البيانات xChek لإعادة فتح مربع الحوار لتحديث قاعدة البيانات، ومن ثم الاستمرار في الخطوة 10 لتنفيذ ترقية  و.  		

قاعدة البيانات. 

إذا كنت لا ترغب في نقل القوالب إلى الإصدار 3.3 الى اكس شيك بلس  xChekPlus، يجب حذف القوالب اولا: 		 .9

افتح xChek 3.3، وحدد ملف< قالب. أ. 	 		

استخدام زر كنترول CTRL + انقر لتحديد قوالب التى لا تريدها، ثم انقر فوق حذف. ب. 	 		

تواصل مع الخطوة 10 لتنفيذ ترقية قاعدة البيانات. ج. 	 		

انقر فوق تصفح، حدد موقع قاعدة البيانات التي تريد ترقية، ومن ثم انقر فوق فتح. 		 .10

في إطار حالة ترقية، الدوائر الحمراء مع X تشير إلى أن فحوصات يجب أن يتم تعيينها يدويا لرموز فحص جديد )انظر الخطوة التالية( أو التي تم وقفها. علامات 
.xChekPlus الاختيار الخضراء تشير إلى أن تعيين فحوصات تلقائيا إلى نفس الرمز في اكس شيك بلس

		�حدد كل الفحوصات المحاط بدائرة الحمراء التي تريد تحويلها، وفي الخريطة واختار المنطقة و حدد كود اكس شيك بلس xChekPlus للربط معها. الرجوع إلى   .11

تعيين دليل الفحص قصيرة رمز في نهاية هذه الوثيقة للحصول على القائمة القديمة و  رموز الفحص الجديد.

المهم: إذا لم يكن هناك فحص لتعيين، فان  فحصات و البيانات سوف لا تنتقل إلى اكس شيك بلس xChekPlus، ولكن يبقى في قاعدة البيانات اكس شيك 3،3. 
اكس شيك بلس لا تدعم جميع الفحوصات  المعرفة من قبل المستخدم التى قد تكون لديك في قاعدة البيانات الخاصة بك. الرجاء الاتصال بالخدمة الفنية أو 

ممثل المبيعات الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة.

بعد تعيين جميع الفحوصات تستطيع الضغط فوق زر حل. مربع الترقية يسأل ما إذا كنت تريد استيراد البيانات إلى قاعدة البيانات الحالية. 	�	.12

انقر فوق نعم. تبدأ الترقية ، ووضع إطار ترقية يعرض التقدم الذي أحرزته.  		 .13

أو 

انقر فوق لا لتحديد قواعد البيانات المختلفة أو استيرادها إلى قاعدة بيانات فارغة جديدة.  إذا كنت تقوم باستيراد إلى قاعدة بيانات جديدة، أدخل اسم قاعدة 
البيانات الجديدة في ملف نافذة الاسم، وانقر فوق زر حفظ.  تبدأ الترقية، يتم عرض رسالة عند الانتهاء من الترقية. 
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عندم اكتمال جميع الترقيات ، وتحقق من أنه تم تحويل كافة البيانات. على سبيل المثال، تحقق مما يلي: 		 .14

•  بيانات مرجعية )الطبيب البيطرى، المالك. الخ(
•  خطوط الاساس

•  اسم المنشأة

المهم: إذا كان لا یتم تحویل بیانات الحالة، سوف تتلقى رسالة الخطأ. یتم إنشاء ملف السجل الذي یشیر الي لا یتم تحویل الحالات. 

اتصل الخدمات الفنية للحصول على المساعدة إذا كان أي بيانات مفقودة.

لإعداد القارئ وتخصیص التقاریر:
اختر ملف< إعداد القارئ من شريط القوائم لفتح مربع حوار إعداد القارئ.  		 .1

اختار القارىء من القائمة. 		 .2

		�اذا كان هذا هو قارئ المسلسل، ضبط أي تفاصيل الأجهزة اللازمة، والتأكد من أن منفذ COM 1 هو الذي حددته عندما قمت بتوصيل القارئ   .3 

)تصحيحها، إذا لزم الأمر(.

ملاحظة: جديد قراء USB لن تظهر هذه التفاصيل قارئ.

انقر فوق الافتراضي لجعل هذا القارئ الافتراضي الخاص بك. 		 .4

اضغط على زر حفظ و من ثم اغلق. 		 .5

		�من شريط القوائم اكس شيك بلس xChekPlus، اختر خيارات< تقرير مواصفات لفتح تقرير ادارة المواصفات  من مربع الحوار.  .6

		�رأس صفحة التبويب، إدخال معلومات المربعات الثلاثة فى  رأس النص، وتحميل شعار اذا شئت. وسيتم عرض المعلومات وشعار في الجزء العلوي من التقارير   .7

الخاصة بك. 

يرجى الرجوع إلى نظام التعليمات الفورية اكس شيك بلس xChekPlus داخل البرنامج للحصول على مزيد من المعلومات حول تحميل الشعار. 		

انقر فوق حفظ ومن ثم إغلاق. 		 .8

لتحویل قواعد بیانات بعد التثبیت: 
نسخ كافة قواعد البيانات التي تريد تحويلها في مجلد واحد، على النحو التالي: 		 .1

إنشاء مجلد على القرص الثابت، وتسميته “تحويل قواعد البيانات “ أو شيئا من هذا القبيل. أ. 	
انقر بالزر الايمن على ملف قاعدة البيانات التي تريد تحويل، اختار نسخ. ب. 	

انقر على مجلد “تحويل قواعد البيانات“ واختيار لصق. ج. 	
كرر ذلك لكل قاعدة بيانات تريد تحويلها.  د. 	

.xChekPlus تسجيل الدخول إلى اكس شيك بلس 		 .2

.xChek اختار قاعدة البيانات< تحويل قاعدة البيانات اكس شيك 		 .3

اتبع الخطوات من 10-14 تحت عنوان “تثبيت اكس شيك بلس xChekPlus  أعلاه، لتحويل قاعدة البيانات. 		 .4
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إضافة لغة جدیدة 
 اللغة الافتراضية للبرنامج * xChekPlus هي اللغة الإنجليزية. ومع ذلك، يمكنك إضافة لغات جديدة، وتغيير اللغة الافتراضية باستخدام إدارة واجهة المستخدم 

مربع حوار اللغات.

 عند دعم لغة جديدة لتصبح متاحة، آيدكس سوف توفر “البرنامج المساعد” مجلد للغة، والتي يجب ان تحفظ في اللغة الإضافات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
.xChekPlus الإضافات \ لغات(. ثم اتبع الخطوات التالية لإضافة اللغة إلى البرنامج \ C: \ xChekPlus عادة فى(

لاضافة لغة جدیدة:
اختار خيارات< إدارة اللغات من شريط القوائم. وإدارة حوار اللغات واجهة المستخدم يفتح مربع. 		 .1

انقر فوق الزر إضافة. 		 .2

		�أدخل كلمة مرور المسؤول، إذا طلب منك. مطلوب كلمة السر فقط في حالة تمكين الأمن. في الاستعراض بحثا عن ظهور مجلد مربع الحوار.  .3

		�انتقل إلى اكس شيك بلس \ الإضافات \ مجلد اللغات ، حدد مجلد لغة معينة تريدها، ثم انقر على زر موافق. تم تثبيت اللغة المختارة.  .4

انقر فوق موافق عند ظهور رسالة “نجاح الاستيراد”. يتم الآن عرض اللغات في قائمة اسم اللغة. 		 .5

حدد اللغة من قائمة اسم اللغة. 		 .6

		�انقر على زر افتراضي في قسم تفاصيل اللغة لضبط اللغة المختارة مثل الافتراضي. يتم تغير فورا عنوان شريط مربع الحوار وتسميات الازار إلى اللغة الجديدة.  .7

انقر على زر إغلاق لإغلاق مربع الحوار إدارة واجهة المستخدم لغات. 		 .8
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تعیین دلیل الفحص قصیرة رمز
.xChekPlus في الجدول أدناه، نحتاج فعليلا تحديد تلك الفحوصات التي يجب أن يتم تعيينها إلى رموز جديدة للفحص

اسم الاختبارة
 رمز الفحص فى اكس

نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
AEIDEXX AE Ab TestAEدواجنلا
AI IDEXX AI Ab TestAIدواجنلا

AIms IDEXX AI MultiS-Screen Ab TestAImsدواجنلا
ALV-J IDEXX ALV-J Ab TestALV-Jدواجنلا

APP IDEXX APP-ApxIV Ab TestAPPخنازيرلا
APP-Apx IVIDEXX APP-ApxIV Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(لا

APV IDEXX APV Ab TestAPVدواجنلا
BabMBUS).Brucella Abortus Milk Bulk (U.Sلا)مجتراتقطع )ايقاف
BabM-PQ IDEXX Brucellosis Milk Ab TestBrucMMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BabMQUS).Brucella Abortus Milk Quarter (U.Sلا)مجتراتقطع )ايقاف
BabOUS)Brucella Abortus (OUSلا)مجتراتقطع )ايقاف

BabSBOVBrucella Abortus Serum BOVمجتراتقطع )ايقاف(لا
BabSI-IP IDEXX Brucellosis Serum Ab TestBrucSMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BabSP-IP IDEXX Brucellosis Serum Ab TestBrucSPMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BabSSRBrucella Abortus Serum SRمجتراتقطع )ايقاف(لا

BHV1 1–11 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 1–10MAPمجتراتتغير رمز الفحص
BHV1 11–21 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 11–20MAPمجتراتتغير رمز الفحص
BHV1 21–31 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 21–30MAPمجتراتتغير رمز الفحص
BHV1 31–41 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 31–40MAPمجتراتتغير رمز الفحص
BHV1 41–51 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 41–50MAPمجتراتتغير رمز الفحص

BLVMs-PQ IDEXX Leukosis Milk Screening Ab TestBLVsMMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BLVMv-PQ IDEXX Leukosis Milk Verification Ab TestBLVvMMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BLVs)Bovine Leukemia Virus (Screeningلا)مجتراتقطع )ايقاف
BLVSblk-PQ IDEXX Leukosis Blocking Ab TestBLVBlockingMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BLVsS-PQIDEXX Leukosis Serum Screening Ab TestBLVsSMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BLVv)Bovine Leukemia Virus (Verificationلا)مجتراتقطع )ايقاف

BLVvONBovine Leukemia Virus (Verification) Overnightمجتراتقطع )ايقاف(لا
Brucovis IDEXX Brucella ovis Ab TestBrucovisمجتراتلا

BSE HerdChek* BSE Ag TestBSEمجتراتلا
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اسم الاختبارة
 رمز الفحص فى اكس

نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
BSEScSR HerdChek* BSE-Scrapie Ag TestBSESrumMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BlueT70/80 IDEXX Bluetongue Competition Ab TestBTVMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BVDP80I-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80SMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BVDP80M-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80MMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BVDP80P-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80SPMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BVDvAb IDEXX BVDV Total Ab TestBVDvAbمجتراتلا
BVDvAbBM IDEXX BVDV Total Ab TestBVDvAbBMمجتراتلا
BVDVAgEN IDEXX BVDV Ag/Serum Plus TestBVDvAgENMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BVDvAgL IDEXX BVDV Ag Leukocytes TestBVDvAgLمجتراتلا
BVDvAgS IDEXX BVDV Ag/Serum Plus TestBVDvAgSPMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BVDVAgS/EN).IDEXX BVDV Ag Test  (U.SBVDvAgSENMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BVDVAgS/ENO).IDEXX BVDV Ag Test  (U.SBVDvAgSEN-ONMAPمجتراتتغير رمز الفحص

BVDX2LENIDEXX BVDV PI X2 Ag TestBVDx2LENMAPمجتراتتغير رمز الفحص
BVDX2SENIDEXX BVDV PI X2 Ag TestBVDx2SENMAPمجتراتتغير رمز الفحص

CAV IDEXX CAV Ab TestCAVدواجنلا
CAV100)IDEXX CAV Ab Test (VaccinationCAV100دواجنلا

ChekBrMLPO IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucBM–ON2xMAPمجتراتتغير رمز الفحص
ChekBrMON IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucM–ON 2XMAPمجتراتتغير رمز الفحص
ChekBrMSH IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucM 2XMAPمجتراتتغير رمز الفحص

ChekBrS IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab TestBrucS 2xMAPمجتراتتغير رمز الفحص
ChekBrSP IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab TestBrucS-Pool 2xMAPمجتراتتغير رمز الفحص

CHEKITBLV IDEXX Leukosis Serum X2 Ab TestBLVs–IndMAPمجتراتتغير رمز الفحص
CHEKITBLVP IDEXX Leukosis Serum X2 Ab TestBLVs–PoolMAPمجتراتتغير رمز الفحص
CHEKIT-NEO IDEXX Neospora Ab TestIDEXX NEOMAPمجتراتتغير رمز الفحص

CHEKITTOXO IDEXX Toxotest Ab TestToxoMAPمجتراتتغير رمز الفحص
Chlamydia IDEXX Chlamydiosis Total Ab TestChlamydiaمجتراتلا

CSF–Marker IDEXX CSF Marker TestCSF–Markerخنازيرلا
CSF-Sero IDEXX CSF Sero Ab TestCSF–Seroنظرًا لحدوث تغيير في لا

بيانات الحساب، لن يتم 
تحويل هذا التحليل إلى 

xCheckPlus

خنازير

CSFVAb IDEXX CSFV Ab TestCSFVAbخنازيرلا
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نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
CSFVAgS IDEXX CSFV Ag Serum TestCSFVagMAPخنازيرتغير رمز الفحص

CWDHerdChek* CWD Ag TestCWDمجتراتلا
EIAIDEXX cELISA EIA TestEIAخيوللا
EXPExperimental Protocolدواجنقطع )ايقاف(لا

FMD-3ABC IDEXX FMD 3ABC Ab Test FMDMAPمجتراتتغير رمز الفحص
 Hypo IDEXX Hypodermosis Serum Ab TestHypoSMAPمجتراتتغير رمز الفحص

HypoMilk IDEXX Hypodermosis Milk Ab TestHypoMMAPمجتراتتغير رمز الفحص
IBD IDEXX IBD Ab TestIBDدواجنلا

IBD-XR IDEXX IBD-XR Ab TestIBD-XRدواجنلا
IBRgB IDEXX IBR gB X2 Ab TestIBRgBمجتراتلا

IBRgBpool IDEXX IBR gB X2 Ab TestIBRgBpoolمجتراتلا
IBRgE IDEXX IBR gE Ab TestIBRgEمجتراتلا

IBRgEM IDEXX IBR gE Ab TestIBRgEMمجتراتلا
IBRIndIDEXX IBR Individual Ab TestIBRIndمجتراتلا

IBRpoolIDEXX IBR Pool Ab TestIBRpoolمجتراتلا
IBRs Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus

)(Screening
مجتراتقطع )ايقاف(لا

IBRTnkMIDEXX IBR Pool Ab TestIBRTnkMمجتراتلا
IBRv Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus

)(Verification
مجتراتقطع )ايقاف(لا

IBV IDEXX IBV Ab TestIBVدواجنلا
InfAavian IDEXX Influenza A Ab TestINFAavianMAPدواجنتغير رمز الفحص
InfAother IDEXX Influenza A Ab TestInfluenza AMAPخنازيرتغير رمز الفحص
JohnesAbJohne’s Antibodyمجتراتقطع )ايقاف(لا

LLAB  IDEXX ALV Ab TestLLABدواجنلا
LLAG IDEXX ALV Ag TestLLAGدواجنلا

MbovisIDEXX M. bovis Ab TestMBovisMAPمجتراتتغير رمز الفحص
MG IDEXX MG Ab TestMGدواجنلا

MGSRMycoplasma gallisepticum SRدواجنقطع )ايقاف(لا
Mhyo IDEXX M. hyo. Ab TestMhyoخنازيرلا
MMt IDEXX MM Ab TestMMtدواجنلا

MMtSRMycoplasma meleagridis SRدواجنقطع )ايقاف(لا
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نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
MptabSCMycobacterium paratuberculosis Antibody SCمجتراتقطع )ايقاف(لا
MptAbSRMycobacterium paratuberculosis Antibody SRمجتراتقطع )ايقاف(لا
MptMUS IDEXX MAP Ab TestMptMUSمجتراتلا

MptsMOUS IDEXX Paratuberculosis Screening Ab TestMptsMOUSمجتراتلا
MptSPUS IDEXX MAP Ab TestMptSPUSمجتراتلا

MptsSPOUS IDEXX Paratuberculosis Screening Ab TestMptsSPOUSمجتراتلا
MptvMOUS IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testمجتراتقطع )ايقاف(لا
MptvSPOUS IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testمجتراتقطع )ايقاف(لا

MS IDEXX MS Ab TestMSدواجنلا
MSMG IDEXX MG/MS Ab TestMSMGدواجنلا
MSSRMycoplasma synoviae SRدواجنقطع )ايقاف(لا

MVCAEVs-PQ IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening TestCAEV/MVVsMAPمجتراتتغير رمز الفحص
MVCAEVv-PQ IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification TestCAEV/MVVvMAPمجتراتتغير رمز الفحص

MVVs IDEXX CAEV/MVV Total Ab Screening TestMVVsمجتراتلا
NDV IDEXX NDV Ab TestNDVدواجنلا

NDVt IDEXX NDV-T Ab TestNDVtدواجنلا
NEO IDEXX Neospora X2 Ab TestIDEXX NEO X2MAPمجتراتتغير رمز الفحص
ORT IDEXX ORT Ab TestORTدواجنلا
PM IDEXX PM Ab TestPMدواجنلا

PMt IDEXX PM-T Ab TestPMtدواجنلا
PregnancyIDEXX Bovine Pregnancy SerumPregnancy SerumMAPمجتراتتغير رمز الفحص

PregMilkIDEXX Bovine Pregnancy MilkPregnancy MilkMAPمجتراتتغير رمز الفحص
PRRS IDEXX PRRS 2XR Ab TestPRRSخنازيرلا

PRRS OFIDEXX PRRS OF Ab TestPRRS OFخنازيرلا
PRRS X3 IDEXX PRRS X3 Ab TestPRRS X3خنازيرلا

PRVg1 IDEXX PRV/ADV gI Ab TestPRVgpIMAPخنازيرتغير رمز الفحص
PRVgBIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgBخنازيرلا

PRVgB ONIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgB ONخنازيرلا
%PRVgB ONIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(لا

% PRVgBIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(لا
PRVgB-filIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgB-filخنازيرلا
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%PRVgB-filIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(لا
PRVgp1-fil IDEXX PRV/ADV gI Ab TestPRVgpI-filخنازيرقطع )ايقاف(لا
)%(PRVgpI IDEXX PRV/ADV gI Ab Test)%(PRVgpIخنازيرلا

PRVs)Pseudorabies Virus (screeningلا)خنازيرقطع )ايقاف
PRVv)Pseudorabies Virus (verificationلا)خنازيرقطع )ايقاف

Q Fever IDEXX Q Fever Ab TestQ–FeverMAPمجتراتتغير رمز الفحص
REO IDEXX REO Ab TestREOدواجنلا
REV IDEXX REV Ab TestREVدواجنلا

Salm10% Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 10%MAPخنازيرتغير رمز الفحص
Salm 15% Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 15%خنازيرلا

Salm 20%30 Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 20%30خنازيرلا
Salm 20%ON Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 20%ONخنازيرلا
Salm 40%30 Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 40%30خنازيرلا

Salm 40%ON Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 40%ONخنازيرلا
ScrapieHerdChek* Scrapie Ag TestScrapieمجتراتلا

SE IDEXX SE Ab TestSEدواجنلا
SIV H1N2 IDEXX SIV H1N1 Ab TestSIV H1N1خنازيرلا
SIV H3N2 IDEXX SIV H3N2 Ab TestSIV H3N2خنازيرلا

TRCHIS IDEXX Trachitest Serum Screening Ab TestTRACHIsMAPمجتراتتغير رمز الفحص
TRCHISP IDEXX Trachitest Serum Screening Ab TestTRACHIs–PoolMAPمجتراتتغير رمز الفحص

Trich IDEXX Trichinellosis Ab TestTrichenMAPخنازيرتغير رمز الفحص
TrichWB IDEXX Trichinellosis Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(لا

TRTAvian Rhinotracheitisدواجنقطع )ايقاف(لا
TRTSVAvian Rhinotracheitis Svanovirدواجنقطع )ايقاف(لا

IDEXX AI H5 Ab TestAI H5دواجنجديدلا
IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab TestBrucovin/capمجتراتجديدلا

IDEXX Cryptosporidium Ag TestCryptoمجتراتجديدلا
IDEXX Rota-Corona-K99 Ag TestRotaCorمجتراتجديدلا

 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Screening TestCAEVsمجتراتجديدلا
 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Verification TestCAEVvمجتراتجديدلا
 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Verification TestMVVvمجتراتجديدلا
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 IDEXX Chlamydiosis Verification TestChlamVCمجتراتجديدلا
 IDEXX Chlamydiosis Verification TestChlamVSRمجتراتجديدلا

 IDEXX IBR gB Blocking Ab TestIBRgB Bمجتراتجديدلا
 IDEXX Trachitest Serum Verification Ab TestTRACHIvمجتراتجديدلا
IDEXX Trachitest Serum Verification Ab TestTRACHIv-Poolمجتراتجديدلا

 IDEXX M. agalactiae Screening Ab TestMagSSمجتراتجديد لا
 IDEXX M. agalactiae Verification Ab TestMagSVمجتراتجديدلا

 HerdChek* BSE-Scrapie Ag TestBSESBov مجتراتجديد لا
IDEXX Schmallenberg Ab TestSBVمجتراتجديدلا
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